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RAPPORTO DI PROVA N° 2124824-001
LADURNER S.r.k.

Via Inusbruck, 33

Lucca, 14/09/2012

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 3
Prelievo cseguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: ¢/o Stabitimente CIS s.r.l. di Montale (PT)
‘Tipo di campionc: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 85

[____ CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dai cliente)
Fasc di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (n); 1,0 Area sezione (inq): 0,785

Ossigeno di rifcrimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal chente)

Inizio del prelievo; 17/08/2012 ore 08.35 Fine del prelievo: 30/08/2012 ore 15.04
Durata cffettiva del pi 308:19 (hh:mm) Data fine prova: 13/09/2012
Voluie aspirato-(Nmc): 1585,5 Ossigeno valore medio (%6): 10,5

e ANALISI ESEGUITE

Descrizione U.niis. Risultate & U (p=93%)¢** i Limiti* Fattore i TE Metodo di prova
23.78TCDD, ng/Nmg <0,00001 - non previsto !
1.23.28 PeCDD ng/Nme 0,00224 o non previsto 0,5
1.2.3.4.7.8 HXCDD ng/Nme 0,00185 .- non previste 0,1
1.2.3.6.7.8 HxCDD ngMime 0,00421 .- non previsto 0.1
1.2.3.7.8.9. HxCDD ug/Nmc 0,00169 . non previsto 0,1
1.2.3.4.6.7.8 BpCDD ng/Nme 0,01856 - non Hrevisto 0,01
1234.6.7890CHD ng/Nime 0,02229 -- non previsio a0t
23.7.8 TCDF 0,00176 -s non previsto 0.1 )

= {3 UNIEN 1948-2:2006 +
12.3.7.8 PeCDE ng/Nme 0,0026 - inon previsto 0,05 UNLEN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDE ug/Nime 0,00441 .- inon previsto 0.5
1.2.34.7.8 HXxCDF ng/Nmc 0,00267 - non previsto 0.1
1.2.3.6.7.8 HXCDF nyNme 0,00476 - non previsto 0.1
2.3.4.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0,00624 - 0,1
1.2.3.7.8.9 HXCDF ng/Nme <0,00003 - 0.1
1.2.34.6.7.8 HpCDF ng/Nmg 0,00995 . 001
1.2.34.7.8.9 HpCDF ng/Nme 0,00132 o no_q}ycnslo 001
1234.6.7.89 OCDF ng/Nme 0,00278 -- non previsto 0,001
Somma P.CD.DAPCDF.¢* ngTEMNme 0,00582 +(0,00163 0.1 ~= Calcolo

. DM 250872000 SO GU 0°

Somma L.P.A ** pug/Nme <0,0674 . 10 2232309/2000 All 4

* Riferimento: D.Lgs. 133405 ** | valri di concesntrazione s0no cosrelti con Fossigeno di riferimento
Noe: perquanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione,

facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDY & stato considerato
pari alla metd del limite dx quantificazione stesso.
appendice B del metodo UNLEN 1948-3:2008, in particolase al punto B.3.1 {Esampl = 11.1%4) ¢ al punto B.4 (Etot = 30%), £ assh uulh sola fase analitica una
incertezza paci al 28% Ta‘le incertezza & associata al riwltsto analitico cltenuto da ECOL STUDIO St
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