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n. prot. LLO ?6 cl. DP_PT 01.11.12/1.54 del _£ 04 GEN. 2011

a mezzo: posta ordinaria

/l 6 QOO0 30 Provincia di Pistoia

Servizio di Tutela Ambientale

3/ : — ¥ Piazza della resistenza, 54
Pistoia

Sig. Sindaco del

PROVINCIA DI PISTOIA Comune di Montale

I‘( 3 F’\%Q/‘ Ue M )YV up - PROTOCOLLO GENERALE - Via Gramsci, 19

Montale
Prot. n. 0013271/ 2011/ A

Data 26/01/2011 Class.16-02

Oggetto: Impianto di smaltimento rifiuti gestito dalla Societad A.T.I. Ladurner Impianti srl — Hafner

spa, ubicato in Via Walter Tobagi, 16 — Montale. Trasmissione Rapporti di Prova

Con la presente si trasmettono i risultati analitici dei controlli condotti da questa Agenzia alle emissioni
dell’impianto di cui all’oggetto nel mese di dicembre 2010.

In particolare si trasmettono i seguenti documenti:

Rapporto di Prova n. 2010/3775 del 30.12.2010 emesso dal Dipartimento Provinciale ARPAT di
Firenze, in cui sono riportati i risultati delle analisi sui microinquinanti organici relativi alla fiala del
sistema di campionamento in continuo n. 43 (07/12/2010 — 10/12/201 0) — Linea 3;

Rapporto di Prova n. 2010/3776 del 30.12.2010 emesso dal Dipartimento. Provinciale ARPAT di
Firenze, in cui sono riportati i risultati delle analisi sui microinquinanti organici relativi ai prelievi
effettuati in data 06.12.2010 alla linea 2;

Rapporti di Prova n. 2010/3825 del 31.12.2010 emessi dal Dipartimento Provinciale ARPAT di
Firenze, in cui sono riportati i risultati delle analisi sui microinquinanti organici relativi alla fiala del
sistema di campionamento in continuo n. 22 (01/12/2010 — 06/12/2010) - Linea 2;

Rapporto di Prova n. 2010/3793 del 31.12.2010 emesso dal Dipartimento Provinciale ARPAT di
Firenze, in cui sono riportati i risultati delle analisi sui microinquinanti organici relativi ai prelievi
effettuati in data 09.12.2010 alla linea 3 con pompa Isostack Basic; :

Rapporto di Prova n. 2010/3794 del 31.12.2010 emesso dal Dipartimento Provinciale ARPAT di
Firenze, in cui sono riportati i risultati delle analisi sui microinquinanti organici relativi ai prelievi
effettuati in data 09.12.2010 alla linea 3 con pompa Isostack Plus.
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Durante i campionamenti effettuati il sistema di caricamento dei ROT era fermo e venivano caricati al
forno solo rifiuti solidi urbani.

Tutti i parametri determinati risultano conformi ai limiti previsti, tuttavia nel RdP 2010/3793, il valore di
attenzione di 0,05 ng/Nm’ TEQ & compreso nell’intervallo determinato dal valore rilevato associato alla
relativa incertezza (0,034 ng/Nm3 TEQ + 0,017). Considerato che nell’Atto Unico SUAP di
Autorizzazione all’impianto il valore di attenzione di cui sopra era stato individuato come soglia oltre la
quale il gestore avrebbe dovuto prevedere una manutenzione straordinaria dell’impianto, raccomandiamo a
codesta Provincia di valutare I’opportunitd di invitare il gestore a mettere in atto tale attivita di
manutenzione.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Dipartimento
Provinciale ARPAT di Pistoia
Dr. Claudio Coppi

Allegati:

Rapporti di Prova n. 2010/3775 del 30.12.2010
Rapporti di Prova n. 2010/3776 del 30.12.2010
Rapporti di Prova n. 2010/3825 del 31.12.2010
Rapporti di Prova n. 2010/3793 del 31.12.2010
Rapporti di Prova n. 2010/3794 del 31.12.2010
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U.O. ATTIVITA' DI LABORATORIO LAB N 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3775 del 30/12/2010
Richiedente: ARPAT - DIP. PISTOIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA BARONI, 18 - 51100 -- PISTOIA
NUM.REGISTRO: 4808 Anno: 2010 Data registrazione: 14/12/2010
RIF. CAMPIONE INTERDP Pratica N°: 53292

Campione di:  LINEA 3 - FIALA N. 43 ISTALLAZIONE FIALA Prelevato da: DIPARTIMENTO ARPAT - PISTOIA
01/12/2010 - INIZIO CAMPIONAMENTO '
07/12/2010, FINE CAMPIONAMENTO
10/12/2010- , BUSTA N. 00026504

Trasferito dal Dipartimento Provinciale di Pistoia >> 2613 (2010) [Ordinario] del 13/12/2010
Verb. Prelievo N°: 01167201012001 del: 10/12/2010 Data di prelievo: 10/12/2010
Data (Orario) di consegna: 13/12/2010 alle 12:30 :
Luogo di prelievo: C.|.S. SRL -- VIA WALTER TOBAGI N° 16 -- MONTALE -- PISTOIA
Modalita di conservazione
Al prelievo: Altrasporto: REFRIGERATA
in Dipartimento: REFRIGERATA

Loc. Esecuz. Prova:  Dipartimento Provinciale di Firenze 4
INIZIO CAMPIONAMENTO ORE 18.10 DEL 07/12/2010 - FINE CAMPIONAMENTO ORE 16.29 DEL 10/12/2010 -
APERTURA CAMPIONE DIP.TO FIRENZE 1477272070 ORE 1T.00

Provainiziatail: 17/12/2010 Conclusail: 29/12/2010

Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza 1
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOD MI/C/10/010 REV §: 2007 < 0,00013 ng/Nm?
IOSSINA
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0023 ng/Nm?
ODIOSSINA
1,2,3.4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0018 ng/Nm®
DIOSSINA
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0081 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0055 ng/Nm®
DIOSSINA
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5; 2007 = 0,02 ng/Nm?
ZODIOSSINA
OCTACLORODIBENZODIOSSIN  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0027 ng/Nm?
2,3,7.8-TETRACLORODIBENZOF MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00013 ng/Nm?
URANO
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0047 ng/Nm?

OFURANO
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U.O. ATTIVITA' DI LABORATORIO el A LAB N° 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3775 del 30/12/2010
Provainiziatail: 17/12/2010 Conclusail: 29/12/2010
iﬁrameuo Metodo ~ Risultato Unita di Misura incertezza
2,3,47,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0083 ng/Nm®
OFURANO .
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0054 ng/Nm®
FURANO
1.2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,001 ng/Nm?
FURANO
1,2,3,7,8,-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV §: 2007 = 0,00043 ng/Nm?
FURANO
2.3,4,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0089 ng/Nm?
FURANO
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MIC/10/010 REV 5: 2007 o= 0017 ng/Nm?
ZOFURANO
1.2,3,4,7,8 9-EPTACLORODIBEN MIC/10/010 REV 5: 2007 = 0,00078 ng/Nm?®
ZOFURANO . o ,
OCTACLORODIBENZOFURANO  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,004 ng/Nm?*
* PCDD E PCDF (I-TE) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0007 ng -TEQ/Nm® 40,0050
* SOMMA PCDD-DF in I-TEQ min  UNI EN 1948-1: 2006 + UNI = 0,009 ng I-TEQ/Nm® +0,0049
EN 1948-I1: 2006 + UNIEN
1948-111; 2006
3.4,4' 5-TETRACLOROBIFENILE  MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00012 ng/Nm?
(PCB-81) .
3,3'4,4TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 01 ng/Nm?
(PCB-77)
2'3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 00028 ng/Nm?
E (PCB-123) . _
2.3 4,4 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = T4 ng/Nm?
E (PCB-118)
2,344 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 022 ng/Nm®
E (PCB-114)
2.2 3',4,4"-PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 ' = 225 ng/Nm?
LE (PCB-105)
3,3‘.4,4',5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0030 ng/Nm?
E (PCB-126) :
234,45 5-ESACLOROBIFENIL  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 099 ng/Nm?
E (PCB-167) e e
2,33 4,4’ 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 258 ng/Nm?
E (PCB-156)
2,33 4,4'5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 035 ng/Nm?
E (PCB-157)
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Rapporto di Prova N. 2010-3775 del 30/12/2010
Provainiziatail: 17/12/2010 Conclusail:  29/12/2010
Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
3,3'4,4'5,5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0010 ng/Nm?
E (PCB-169)
2,3,3',4,4' 55 -EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 042 ng/Nm?
NILE (PCB-189)
" PCB WHO (12 PCB) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0027 ng I-TEQ/Nm? 10,0006
-/
Esecutori delle Prove Responsabile suervisione tecnica

TPA Meri Lolini Dgg

Note alla Prova: | valori preceduti dal segno "<" indicano il limite di rivelabilita. I recxfﬁ)
utilizzati per le prove & stato del 75% per PCDD/DF e del 97% per PCB. Tale recupero rientra nel range di
validazione del metodo. La quantificazione dei singoli nativi tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per
ogni singolo materiale di riferimento utilizzato.

L'incertezza & stata calcolata usando un fattore di copertura 2 ad un livello di probabilita del 95%.
Fiala n° 43, linea 3 '

Inizio campionamento: 07/12/2010 ore 18:10

Termine Campionamento: 10/12/2010 ore 16:29

Totale ore campionate: 70 e 29'

Nm3 secchi aspirati: 36,753

Tenore di Ossigeno: 9,3 (come media sul periodo di campionamento)

Il parametro: "Somma PCDD-DF in I-TEQ min" si riferisce alla somma dei soli congeneri positivi, in quanto i
congeneri al di sotto del limite di rivelazione vengono considerati uguali a zero. -

Si fa presente che il campionamento & effettuato dal cliente e quindi ai sensi del DG 007 SINAL par. 5.7.1.
la fase di prova campionamento é da ritenersi non oggetto dell'accreditamento.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non puo essere riprodotto parzialmente
- senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT

* Prova Non Accreditata da ACCREDIA
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U.O. ATTIVITA DI LABORATORIO i LA N* 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3776 del 30/12/2010
Richiedente: ARPAT - DIP. PISTOIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA BARONI, 18 - 51100 -- PISTOIA
NUM.REGISTRO: 4718 Anno: 2010 Data registrazione: 07/12/2010
Pratica N°: 53252

Campione di: EFFLUENTI GASSOSI LINEA E2 Prelevato da: DIP. ARPAT FIRENZE
Verb. Prelievo N°: 1194/16 del: 06/12/2010 Data di prelievo: 06/12/2010

Data (Orario) di consegna: 07/12/2010 alle 08:40
Luogo di prelievo: CIS SPA - VIAW. TOBAGI N° 16 -- MONTALE -- PISTOIA

Modalita di conservazione
Al prelievo: 0,0 Al trasporto: TEMPERATURA AMBIENTE

In Dipartimento: TEMP. REFRIGERATA

Loc. Esecuz. Prova:  Dipartimento Provinciale di Firenze

Prova iniziatail: 13/12/2010 Conclusail:  28/12/2010

Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOD MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0033 ng/Nm?
IOSSINA
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0020 ng/Nm?
ODIOSSINA
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0019 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0019 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0019 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0047 ng/Nm*
ZODIOSSINA
OCTACLORODIBENZODIOSSIN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,011 ng/Nm?
A
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOF MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0031 ng/Nm?
URANO :
1,2,3,7, 8-PENTACLORODIBENZ MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0033 ng/Nm?
OFURANO
2,3.4,7,8-PENTACLOROD|BENZ MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0033 ng/Nm?*
OFURANO

1,2,3,4,7 8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,013 ng/Nm*

FLDAMAN
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Rapporto di Prova N. 2010-3776 del 30/12/2010
Prova iniziatail: 13/12/2010 Conclusail: 28/12/2010
Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza J
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0030 ng/Nm?
FURANO
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00068 ng/Nm?
FURANO
2,3,4,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV §: 2007 < 0,00068 ng/Nm*
FURANO
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN Mi/C/10/010 REV §: 2007 . = 0,018 ng/Nm*
ZOFURANO _ ,
1,2,3.4,7,8,9-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0026 * ng/Nm?
ZOFURANO
OCTACLORODIBENZOFURANO  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = (,0001 ng/Nm?
* PCDD E PCOF (I-TE) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0043 ng -TEQ/Nm? 10,0022
* SOMMA PCDD-DF in I-TEQ min  UNI! EN 1948-1: 2006 + UNI = (,00068 ng -TEQ/Nm?® 1:0,0'0034'
EN 1948-11: 2006 + UNI EN i )
‘ .+ 1948-11l: 2006
3,4.4' 5-TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,007 ng/Nm®
(PCB-81)
3,344 TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,012 ng/Nm?
(PCB-77)
2',3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,079 ng/Nm?
E (PCB-123)
2,3,4,4 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/1 0/010 REV 5: 2007 = 276 ng/Nm*
E (PCB-118) : ‘
2,3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL - MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,050 ng/Nm?
E (PCB-114)
2,2',3' 4,4 -PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 097 ng/Nm?
LE (PCB-105)
3,3',4.4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,079 ng/Nm?
E (PCB-126)
2,3,4,4'55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,087 ng/Nm?
E (PCB-167)
2,33 4,4’,5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 025 ng/Nm?
E (PCB-156)
2,3.3'4,4' 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,063 ng/Nm?*
JEPCBAST) . . .
3,3',4,4'5 5 -ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,011 ng/Nm?
E (PCB-169)
2,3,3'.4,4' 55 -EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0030 ng/Nm?*
NILE (PCB-189)
PCB WHO (12 PCB) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0010 ng l-TEQ/Nm? 10,0002
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Rapporto di Prova N. 2010-3776 del 30/12/2010

Provainiziatail: 13/122010 Conclusail:  28/12/2010
Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza

BENZO[AJANTRACENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000060 mg/Nm?

BENZO[BJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0000019 mg/Nm?

BENZO[K]FLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000035 mg/Nm?

BENZO[JJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000049 mg/Nm?

BENZOJAJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000035 mg/Nm?

INDENO[1,2,3-CDJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000019 mg/Nm?

DIBENZO{A HJANTRACENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,000000057 mg/Nm®

DIBENZOfA,LJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000027 mg/Nm?

DIBENZO{A EJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000027 mg/Nm?

DIBENZO[A,IJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000027 mg/Nm?

DIBENZOAHJPIRENE - MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000027 mg/Nm?

IPA - TOTALI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0000039 mgiNm* +0,0000009

Esecutori delle Prove
TPA Meri Lolini

Note alla Prova: | valori preceduti dal segno "<" indicano il limite di rivelabilita.
Il recupero medio degli standard marcati utilizzati per le prove ¢ stato del#0% per PCDD/DF, del 86% per
IPA e del 96% per PCB. Tale recupero rientra nel range di validazione del metodo.

La quantificazione dei singoli nativi tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per 6gni singolo materiale di
riferimento utilizzato.

Lincertezza é stata calcolata usando un fattore di copertura 2 ad un livello di probabilita del 95%.
Temperatura media dei fumi: 191,2 °C;

Velocita media dei fumi: 10,29 m/s;

Umidita: 30,67 %v/v;

Tenore di Ossigeno: 13,29 %

Portata Normalizzata: 9891 Nm3/h riferita ai fumi secchi normalizzati (0°C, 1013 hPa).

i parametro: *Somma PCDD-DF in I-TEQ min" s riferisce alla somma dei soli congeneri positivi, in quanto i
congeneri al di sotto del limite di rivelazione vengono considerati uguali a zero.
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U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO i
del 30/12/2010

LAB N° 0236

Rapporto di Prova N. 2010-3776

Il presente Rapporto di Prova si niferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non puo essere riprodotto parzialmente

senza ['autorizzazione del Dipartimento ARPAT

* Prova Non Accreditata da ACCREDIA
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Rapporto di Prova N. 2010-3825 del 31/122010
Richiedente: ARPAT - DIP. PISTOIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA BARONI, 18 - 51100 -- PISTOIA
NUM.REGISTRO: 4746 Anno: 2010 Data registrazione: 07/12/2010
RIF. CAMPIONE INTERDP PraticaN°®: 53273
Campione di: CAMPIONE 1- LINEA 2 - FIALAN. 22 Prelevato da: DIPARTIMENTO ARPAT - PISTOIA
01/12/2010 - 06/12/2010 - , BUSTAN.
00026506
Trasferito dal Dipartimento Provinciale di Pistoia >> 2596 (2010) [Ordinario] del 07/12/2010
Verb. Prelievo N°: 011672010120601 del: 06/12/2010 Data di prelievo: 06/12/2010

Data (Orario) di consegna: 07/12/2010 alle 09:00
Luogo di pielievo: C.1.S. SRL -- VIA WALTER TOBAGI N° 16 -- MONTALE -- PISTOIA
Modalita di conservazione
Al prelievo: Altrasporto: REFRIGERATA
In Dipartimento: REFRIGERATA

Loc. Esecuz. Prova;:  Dipartimento Provinciale di Firenze
INIZIO CAMPIONAMENTO ORE 16.48 DEL 01/12/2010 - FINE CAMPIONAMENTO ORE 17.21 DEL 06/12/2010

Prova iniziatail: 13/12/2010 Conclusail:  31/12/2010

[ Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOD MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00018 ng/Nm?
I0SSINA ) .
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00034 ng/Nm*
ODIOSSINA
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5:; 2007 < 0,00018 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00017 ng/Nm*
DIOSSINA
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00014 ng/Nm*
DIOSSINA : .
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00034 ng/Nm®
ZODIOSSINA
OCTACLORODIBENZODIOSSIN  MI/C/10/010 REV 5; 2007 < 0,00052 ng/Nm*
A
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOF MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00042 ng/Nm?
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00024 ng/Nm?
OFURANO '
2,3,4,7,8-PENTACLORODIBENZ MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00046 ng/Nm®

OFURANO



AKFAI
Agenzia Regionale per fa Protezione Ambientale defla Toscana
Dipartimento Provinciale di Firenze
50144 Firenze Via Ponte alle Mosse, 211 \\\u\u'j'l "L,
tel. 05532061 fax 0553206218

R

/:,/

4

Unita Operativa Y
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U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO A LAB N° 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3825 del 31/12/2010
Provainiziatail: 13/12/2010 Conclusail:  31/12/2010
Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza *l
1,2,3.4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00043 ng/Nm?
FURANO
1,2.3,6,7,8—ESACLORODIBENZ_O MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00015 ng/Nm?*
FURANO
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00025 ng/Nm?
FURANO
2,34,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00020 ng/Nm?
FURANO
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00021 ng/Nm?
ZOFURANO
1,2,3,4,7,8 9-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00033 ng/Nm?*
ZOFURANO
OCTACLORODIBENZOFURANO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00037 ng/Nm?
PCOD E PCDF (I-TE) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00056 ng [-TEQ/Nm? +0,00029
* SOMMA PCDD-DF inI-TEQ min  UNI EN 1948-I: 2006 + UNI = 0,00033 ng F-TEQ/Nm* +0,00017
EN 1948-11: 2006 + UNI EN
1948-111: 2006
3,4,4,5-TETRACLOROBIFENILE  MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0033 ng/Nm?*
(PCB-81)
3,3'4,4-TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,013 ng/Nm?®
(PCB-T7) '
2'3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,003t ng/Nm?
E (PCB-123)
2,3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 68 ng/Nm?
E (PCB-118) '
2,3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,165 ng/Nm?
E (PCB-114)
2,23 4,4 -PENTACLOROBIFEN! MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 20 ng/Nm?
LE (PCB-105)
3,3'4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MIC/10/010 REV 5: 2007 < 0,0031 ng/Nm?
E (PCB-126) .
234,45 5-ESACLOROBIFENIL  MI/C/10/010 REV §: 2007 = 11 ng/Nm?
E (PCB-167)
2,3,3',4,4' 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 26 ng/Nm?
23,3 44" 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 03 ng/Nm?
E (PCB-157)
3,3'4,4'55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,0063 ng/Nm?
E (PCB-169)
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Unita Operativa ?,f/~\\\§ LEnieatiand 21 s
U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO “hai LAS N+ 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3825 del 31/12/2010
Prova iniziatail: 13/12/2010 Conclusail:  31/12/2010
l Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza

2,3,3',4,4'5,5-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,39 ng/Nm?

NILE (PCB-189)

PCB WHO (12 PCB) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0027 ng -TEQ/Nm?® 10,0006

Esecutori delle Prove

Dott. Enrico Dell'Unto Djﬁ

Note alla Prova:

Il presente Rapporto di

| valori preceduti dal segno "<" indicano il limite di rivelabilita. Il rchpe{o m
utilizzati per le prove & stato del 69 % per PCDD/DF e del 78% per PCB. Tale recupero rientra nel range di
validazione del metodo. La quantificazione dei singoli nativi tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per
ogni singolo materiale di riferimento utilizzato.

L'incertezza ¢ stata calcolata usando un fattore di copertura 2 ad un livello di probabilita del 95%.

Fiala n® 22 linea 2 [nizio Camp. 01/12/10 ore 16:48 ora del sistema.

Il parametro: "Somma PCDD-DF in |-TEQ min" si riferisce alla somma dei soli congeneri positivi, in quanto i
congeneri al di sotto del limite di rivelazione vengono considerati uguali a zero.

Si fa presente che il campionamento & effettuato dal cliente e quindi ai sensi del DG 007 SINAL par. 5.7.1.
la fase di prova campionamento é da ritenersi non oggetto dell'accreditamento.

Prova si riferisce esclusivamente al campione soffoposto a prova e non pud essere riprodotto parzialmente

senza l'autonzzazione del Dipartimento ARPAT

* Prova Non Accreditata da ACCREDIA
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U.O. ATTIVITA DI LABORATORIO a1 as e 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3793 del 31/12/2010
Richiedente: ARPAT - DIP. PISTOIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA BARONI, 18 - 51100 -- PISTOIA
NUM.REGISTRO: 4768 : Anno: 2010 Data registrazione: 10/12/2010

Pratica N°;: 53281

Camplone di: EFFLUENTI GASSOSI LINEA 3 /1 ISOSTACK Prelevato da: DIP. ARPAT FIRENZE
BASIC

Verb. Prelievo N°: 1194/17 del: 09/12/2010 Data di prelievo: 09/12/2010
Data (Orario) di consegna: 10/12/2010 alle 09:00

Luogo di prelievo: CIS SPA -- VIAW. TOBAGI N° 16 - MONTALE -- PISTOIA

Modalita di conservazione
Al prelievo: 0,0°C Al trasporto: TEMPERATURA AMBIENTE

In Dipartimento: TEMP. REFRIGERATA

Loc. Esecuz. Prova:  Dipartimento Provinciale di Firenze

Provainiziatail: 20/12/2010 Conclusall:  30/12/2010

Parametro Metodo ‘ Risuitato Unita di Misura incertezxza
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOD MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00045 ng/Nm?
IOSSINA :
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5; 2007 = 0,0053 ng/Nm?
ODIOSSINA
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,007 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0017 ng/Nm?
DIOSSINA ,
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0094 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,05 ng/Nm?
ZODIOSSINA
OCTACLORODIBENZODIOSSIN  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,052 ng/Nm?
A
2,3,7.8-TETRACLORODIBENZOF MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00037 ng/Nm*
URANO
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ MI/C/10/010 REV 5; 2007 ' = 0015 ng/Nm?
OFURANO
2,347 8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5; 2007 = 0,037 ng/Nm?
OFURANO
1,2,3,4,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0020 ng/Nm?
FURANO
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Unita Operativa ’,%\\: Ll A e G
U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO bt LaB Ne 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3793 del 31/12/2010

(Prova iniziata l: 20/12:2010 Conclusail:  30/12/2010

F’anmetro Metodo Risuitato Unita di Misura Incertezza J
1.2.3,6.7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0020 ng/Nm®
FURANO ,
12378 9ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 00024 ng/Nm?
FURANO
234,67 8-ESACLORODIBENZO  MIC/10/010 REV 5: 2007 = 0028 ng/Nm?®
FURANO '
123,467 8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,083 ng/Nm®
ZOFURANO _
123,47,89-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 00046 ng/Nm®
ZOFURANO
OCTACLORODIBENZOFURANO  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0081 ng/Nm®
PCDD E PCOF (-TE) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,034 ng -TEQ/Nm® 0,017

+ SOMMA PCDD-DF in I-TEQmin  UNi EN 1948-i: 2006 + UNI = 0033 ng -TEQ/Nm® +0,017
EN 1948-11: 2006 + UNI EN
1048-111: 2006

2,4,4-TRICLOROBIFENILE MI/C/0/010 REV 5:2007 = 017 ng/Nm?®
(PCB-28) :
22 5,5-TETRACLOROBIFENILE MU/C/10/010 REV 5: 2007 = 050 ng/Nm?®
(PCB52)
344 5-TETRACLOROBIFENILE  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0060 ng/Nm®
(PCB-81)
3.3 4 4-TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV §: 2007 = 049 ngNm?
(PCB-T7)
22" 35",6-PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 081 ng/Nm?®
LE (PCB-95)
2.2 4,5,5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 16
E (PCB-101) ’ ng/Nm
2.2 4,4 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 . =
E (PCB-%9) 069 ng/Nm*
2.3.3"4"6-PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 1 T
LE (PCB-110) 2 ng/Nen
2 3.4,4'5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007
E (PCB123) < 00 ng/Nm
2.3 4,4 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 =
E (PCB-118) 32 ng/Nm
2.3.4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = s
E (PCB-114) 0.10 ng/Nm
2.2'.3' 4,4 -PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 12 ng/Nm®

LE (PCB-105)
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U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO il LAB N 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3793 del 31/12/2010
Prova iniziatail: 20/12/2010 Conclusail:  30/12/2010
Parametro Metodo Risuitato Unita di Misura Incertezza J
3,3',4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 015 ng/Nm?
E (PCB-126)
2,2',3,5,5 ,6-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,16 ng/Nm*
E (PCB-151)
2,234’5 6-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 082 ng/Nm?
E (PCB-149)
2,2° 3,4',5,5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 019 ng/Nm?*
E (PCB-146)
2,2,4,4',5,5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 14 / ng/Nm?
E (PCB-153)
2,2°,34,4' 5 -ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 15 ng/Nm?
E (PCB-138)
2,3,4,4'5,5-ESACLOROBIFENIL  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 012 ng/Nm*
E (PCB-167)
2,3,3',4,4' 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 03 ng/Nm?
E (PCB-156) -
2,33 4.4' 5 -ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV §: 2007 = 013 ng/Nm?*
E (PCB-157)
3,3'4,4'55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,058 ng/Nm?
E (PCB-169)
2,2',34'5,5" 6-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,10 ng/Nm?
NILE (PCB-187)
2,2',34,4' 5 6-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,081 ng/Nm?
NILE (PCB-183)
2,233 4 56-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,081 ng/Nm?
NILE (PCB-177)
2,2°,3,4,4°55-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 032 ng/Nm?
NILE (PCB-180)
2,233 4,4 5-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 032 ng/Nm?
NILE (PCB-170)
2,3,3'4,4'55-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,081 ng/Nm?
NILE (PCB-189) _
PCB TOTALI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 16,1 ng/Nm? 22
PCB WHO (12 PCB) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,016 ng I-TEQ/Nm? +0,007
BENZO[AJANTRACENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000047 mg/Nm?
BENZO[BJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0000018 mg/Nm?
BENZO[K]FLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = (,00000055 mg/Nm?
BENZO[JJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000063 mg/Nm*
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Umta Operatlva ’ZI/’@‘\\\S Lt ALANG THACC htanite .
U.0. ATTIVITA' D LABORATORIO el LA N* 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3793 del 31/12/2010
ﬁrov'a iniziata il:  20/12/2010 Conclusail:  30/12/2010 \
@ameuo Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza _‘
BENZOJAPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000016 mg/Nm?®
INDENO[1,2,3-CDIPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000014 mg/Nm®
DIBENZO[A,HIANTRACENE MI/C/10/010 REV §: 2007 = 0,000000031 mg/Nm?
DIBENZOJA,LIPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000021 mg/Nm?
DIBENZOA EJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000021 mg/Nm®
DIBENZO[AIIPIRENE MY/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000021 mg/Nm?®
DIBENZO[A HJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000021 mg/Nm*
IPA - TOTALI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0000038 mg/Nm* +0,0000009
Esecutori delle Prove } Responsabile supg{visione tecnica
Dott. Enrico Dell'Unto Dott, Gigfgio Eroce,” )
A
Note alla Prova: | valori preceduti dal segno <" indicano il limite di rivelabilita. o C

Il recupero medio degli standard marcati utiizzati per le prove & stato del 90% per PCDD/DF, del 84% per
IPA e del 88% per PCB. Tale recupero rientra nel range di validazione del metodo.

La quantificazione dei singoli nativi tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per ogni singolo materiale di
riferimento utilizzato.

Lincertezza ¢ stata calcolata usando un fattore di copertura 2 ad un livello di probabilita de! 95%.
Temperatura media dei fumi: 184.96 °C;

Velocita media dei fumi: 14.84 m/s;

Umidita: 17.97 %viv,

Tenore di Ossigeno: 11.64 %

Portata Normalizzata: 18221 Nm3/ riferita ai fumi secchi normalizzati (0°C, 1013 hPa).

] parame?ro: '$omma PCDD-DF in I-TEQ min" si riferisce alla somma dei soli congeneri positivi, in quanto i
congeneri al di sotto del limite di rivelazione vengono considerati uguali a zero.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione softo, : / 1
: appor posto a prova e non puo essere riprodotto f
senza I'autorizzazione del Dipartimento ARPAT g g perziamente

* Prova Non Accreditata da ACCREDIA

Responsabi
Dott. Fabio
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U.0. ATTIVITA' DI LABORATORIO

Rapporto di Prova N. 2010-3794

LAB N* 0236

del 31/12/2010

Richiedente: ARPAT - DIP. PISTOIA
Indirizzo: VIA BARONI, 18 - 51100 -- PISTOIA

P.IVA: 04686190481

NUM.REGISTRO: 4769 Anno: 2010 Data registrazione: 10/12/2010
. Pratica N°: 53281
Campionedi: EFFLUENTI GASSOS! LINEA 3 /2 ISOSTACK Prelevato da: DIP. ARPAT FIRENZE
PLUS
Verb. Prelievo N°: 1194/17 del:  09/12/2010 Data di prelievo: 09/12/2010

Data (Orario) di consegna: 10/12/2010 alle 09:00
Luogo di prelievo: CIS SPA -- VIAW. TOBAGI N° 16 -- MONTALE -- PISTOIA

Modalita di conservazione

Al prelievo: 0,1°C Al trasporto: TEMPERATURA AMBIENTE

in Dipartimento: TEMP. REFRIGERATA

Loc. Esecuz. Prova:  Dipartimento Provinciale di Firenze

Provainizlatail: 21/12/2010 Conclusail:  30/12/2010

Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
2,3,7,8-TETRACLORODIBENZOD MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00058 ng/Nn®
IOSSINA
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,005 ng/Nm?®
ODIOSSINA
1,2,3,4,7, 8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,027 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,6,7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,016 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,7,8,9-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0081 ng/Nm?
DIOSSINA
1,2,3,4,6,7,8-EPTACLORODIBEN MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,047 ng/Nm?
ZODIOSSINA
OCTACLORODIBENZODIOSSIN  Mi/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,049 ng/Nm’
A
2,3,7,8- TETRACLORODIBENZOF MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,00043 ng/Nm?
URANO
1,2,3,7,8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0012 ng/Nny?
OFURANO
2.34,7 8-PENTACLORODIBENZ  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0025 ng/Nm?*
OFURANO
1,2,34,7 8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0016 ng/Nm*
FURANO
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U.0. ATTIVITA' Di LABORATORIO eyt . LaB N* 0236
Rapporto di Prova N. 2010-3794 del 31/12/2010
(Prova iniziatail: 21122010 Conclusail:  30/12/2010
[ Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
12,36.73ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5:2007 - = 0013 ng/Nm®
FURANO
1.23.7.89-ESACLORODIBENZO  MUC/10/010 REV 5: 2007 < 0002 ng/Nm®
FURANO
2.3,4,6.7,8-ESACLORODIBENZO MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 002 ng/Nm?®
FURANO |
1.2,34,6,7,8EPTACLORODIBEN MUC/10/010 REV 5: 2007 = 0044 ng/Nm?®
ZOFURANO
12.34.7,89EPTACLORODIBEN MUC/10/010 REV §: 2007 = 00043 ng/Nm®
ZOFURANO .
OCTACLORODIBENZOFURANO  MI/C/10/010 REV §: 2007 = 0,0088 ng/Nm®
PCDD E PCDF (-TE) MI/CI10/010 REV 5: 2007 = 0028 ng 1-TEQINm?® 10,014
+ SOMMA PCDD-DF in I-TEQmin  UNI EN 1948-: 2006 + UNI = 0027 ng -TEQ/Nm® 10,014 %
EN 1948-11: 2006 + UNI EN
1948-li: 2006 t
2,4,4-TRICLOROBIFENILE MI/C/0/010 REV 5: 2007 = 01 ng/Nm?® |
(PCB-28)
22 5,5 -TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 051 ng/Nmv®
(PCB-52) -
344 5-TETRACLOROBIFENILE  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,049 ng/Nm?®
(PCB-81)
3.3 44" TETRACLOROBIFENILE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 017 ng/Nm?
(PCB-T7)
2,2,3,5",6-PENTACLOROBIFENI  MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 11 ,
LE (PCB-95) ngiNm
2.2.4.5,5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 27 s
E (PCB-101) : ng/Nm
2.2 4,4'S-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 =
E (PCB-%9) 10 ng/Nm®
2,3,3' 4" 6-PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 34
LE (PCB-110) . ' ng/Nm’
2,3,4,4 5-PENTACLOROBIFENIL MI/CH0/010 REV 5: 2007
E (PCB-123) < 002 ng/Nm*
2,3,4,4' 5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 =
E(PCB118) 58 ng/Nm?
2344 5 PENTACLOROBIFENL MIGHODTOREV 5:2007 = 014 e
E (PCB-114) = 0,14 ng/Nm?
2.2’ 3’ 4,4"PENTACLOROBIFENI MI/C/10/010 REV 5: 2007 =
LE (PCB-105) 20 ng/Nm?
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del 31/12/2010

Prova iniziatail: 21/12/2010 Conclusail:  30/12/2010

[ Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
3,344 ,5-PENTACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,10 ng/Nm?
E (PCB-126)
2,2°,3,5,5",6-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 027 ng/Nm*
E (PCB-151)

2,2' 3,4’ 5" 6-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 13 ngNm?
E (PCB-149)

2,2°,3,4° 5,5 -ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 028 ng/Nm?
E (PCB-146) . v
2,244 55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 251 ng/Nm?
E (PCB-153)

2,2'3,4,4' 5-ESACLOROBIFENIL Mi/C/10/010 REV 5: 2007 = 27 ng/Nm*
E (PCB-138)

2,344 55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = Q2 ng/Nm*
E (PCB-167)

2,3,3',4,4' 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,62 ng/Nm?
E (PCB-156)

2,3,3',4,4' 5-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,16 ng/Nm*
E (PCB-157)

3,3,4,4',55-ESACLOROBIFENIL MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,052 ng/Nm®
E (PCB-169)

2,2'3,4' 5,5 6-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 013 ng/Nm?
NILE (PCB-187)

2,2°,3,4,4' 5 6-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5; 2007 = 0,095 ng/Nm?
NILE (PCB-183) :

2,233 4 56-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0N ng/Nm?
NILE (PCB-177)

2.2°,34,4' 55-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 043 ng/Nm?
NILE (PCB-180)

2,2,3,3' 4,4 5-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 039 ng/Nm?
NILE (PCB-170)

2,3,3',4,4°,5,5-EPTACLOROBIFE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 007 ng/Nm?
NILE (PCB-189)

PCB TOTALI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 264 ng/Nm? - %38
PCB WHO (12 PCB) MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,012 ng -TEQ/Nm* 10,004
BENZO[AJANTRACENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000031 ~ mg/Nm?
BENZO[BJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000079 mg/Nm*
BENZO[K]FLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000034 mg/Nm?
BENZO[JJFLUORANTENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000031 mg/Nm?
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Rapporto di Prova N. 2010-3794 del 31/12/2010
Prova iniziatail: 21/12/2010 Conclusalil:  30/12/2010
[Parametro Metodo Risuitato Unita di Misura incertezza
BENZO[A]PIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000013 mg/Nm*
INDENOJ1,2,3-CD]PIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 = (0,00000010 mg/Nm*
DIBENZO[A HIANTRACENE MU/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,00000011 mg/Nm?
DIBENZO[A,LIPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000017 mg/Nm?
. DIBENZO[A,EIPIRENE _ MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000017 mg/Nm?
DIBENZO[A IJPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000017 mg'INm’
DIBENZO[A HIPIRENE MI/C/10/010 REV 5: 2007 < 0,000000017 mg/Nm*
IPA - TOTALI MI/C/10/010 REV 5: 2007 = 0,0000021 mg/Nm* +0,0000004
Esecutori delle Prove Responsabile sdpervisione tecnica

Dott. Enrico Delt'Unto

Note alla Prova: . | valor preceduti dal segno *<* indicano il limite di ivelabilta. ~——
Il recupero medio degli standard marcati utilizzati per le prove & stato del 90% per PCDDIDF del 89% per
IPA e del 71% per PCB. Tale recupero fientra nel range di validazione del metodo.

La quantificazione dei singoli nativi tiene conto dei recuperi parziali ottenuti per ogni singolo materiale di
rifeimento utilizzato.

L'incertezza & stata calcolata usando un fattore di copertura 2 ad un livello di probabilita del 95%.
Temperatura media dei fumi: 184.96 °C;

Velocitd media dei fumi: 14.84 m/s;

Umidita: 17.97 %viv,

Tenore di Ossigeno: 11.64 %

Portata Normalizzata: 18221 Nm3/h riferita ai fumi secchi normalizzati (0°C, 1013 hPa).

I parametro: "Somma PCDD-DF in I-TEQ min" si riferisce alla somma dei soli congeneri positivi, in quanto i
congeneri al di sotto de! limite di rivelazione vengono considerati uguali a zero.

It presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non pué essere niprodotto parzialmente
senza l'autonizzazione del Dipartimento ARPAT

* Prova Non Accreditata-da ACCREDIA

Responsabile U.0.
Dott. @ Cioni

\
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